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c € This manual MUST be given to the user of the product.

BEFORE using this product, read this manual and save for future reference.
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I. Incline al cliente hacia delante asegurandose que esta bien sujeto
para reducir el riesgo de caida y para transmitir seguridad.

2. Deslice la eslinga bajo la espalda del cliente, en el centro, con la
apertura alineada con la base de la espina dorsal.

3. Repose la espalda del cliente contra la eslinga. Grafico 4.

o Si el cliente no tiene suficiente control del tronco,

ﬂ enrolle la eslinga hasta la mitad y gire al cliente de un
lado, y deslice la eslinga del lado levantado. Aseglrese
que el centro de la eslinga (marca verde) esta ubicado
centralmente a lo largo de la espina dorsal. Gire al cliente
en el otro sentido y desenrolle la eslinga y regrese al
paciente a su posicion sobre ella. Grafico 5.

4. Doble las rodillas, de una en una para aplicar la eslinga bajo las
piernas.

5. Las dos correas de las piernas deben estar ubicadas bajo cada
pierna. Grafico 3.

3.2 Sujetar las tiras de suspensién a la percha del
sistema elevador

i{ADVERTENCIA!
A — Use solo perchas y elevadores de techo marcados CE,

preferiblemente con un indice de Carga Segura de
Trabajo (SWL) igual o mas alto que el de la eslinga.
Si el indice de Carga Segura de Trabajo (SWL) de la
percha es mas bajo que el indice de la eslinga, se debera
considerar el de la percha de elevacioén.

— Antes de cualquier utilizacion compruebe que las tiras
estan correctamente sujetas a la percha de elevacion.

I.  Sujetar las tiras de suspension a la percha del sistema elevador.

O Sujetar las tiras del hombro y la cabeza antes que las tiras
ﬂ de las piernas.

La eslinga puede ser usada en perchas de 2 o 4 puntos
de enganche.

Por razones de seguridad y comodidad, el tamafio
(ancho) de la percha debe corresponder con el tamafio
de la eslinga.

La posicion del cliente en la eslinga puede ser ajustable
mediante el uso de diferentes correas. Tiras pequefias en
los hombros (correas azules) y tiras largas en las piernas
(correas grises) producen una elevacién mas vertical, que
le ayudara con la transferencia a una silla normal o silla
de ruedas. Bajando las tiras de los hombros (grises) y/o
acortando las tiras de las piernas (azules), puede lograr
una posicién mas inclinada, que es mas util para una
transferencia de la silla a la cama.

| Généralités

1.1 Symboles

Ce manuel utilise des pictogrammes signalant des risques ou
des pratiques dangereuses pouvant entrainer des blessures
ou des dommages matériels. Consultez les informations
ci-dessous pour les définitions des mots-signaux.

Les avertissements indiquent une situation potentiellement
A dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entrainer la
mort ou des blessures graves.

Attention indique une situation potentiellement dangereuse
qui, si elle n'est pas évitée peut entrainer des dommages
matériels ou des blessures mineures ou les deux.

Ce produit correspond a la directive 93/42/CEE concernant
les appareils médicaux.

N
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La date de lancement de ce produit est indiquée dans la
déclaration de conformité CE.

Charge de fonctionnement en sécurité

Consultez le manuel d'utilisation

Ne dépassez pas 95°C

Nutilisez pas d’agents blanchissants

Séchage en machine, normal, a basse température

Ne repassez pas.

MO |SD|PD

1.2 Utilisation prévue

La sangle amputée Invacare® est congue pour assurer le maximum
de support et de sécurité aux amputés unilatéraux ou bilatéraux.
Pour utiliser cette sangle en toute sécurité, le patient doit maitriser
son port de téte. La sangle permet un accés facile pour les soins
corporels et peut étre utilisée facilement en position assise comme
en position couchée.

1.3 Durée de vie

Toutes les sangles Invacare sont garanties un an. La durée de vie
attendue de ce produit va de | a 5 ans. Elle dépend du tissu, de
la fréquence dutilisation, des pratiques de nettoyage et du poids
supporté.

2 Sécurité

2.1 Lignes directives générales

AVERTISSEMENT !

A — NE PAS utiliser ce produit ou tout autre équipement
disponible en option sans avoir lu et compris
complétement ces instructions et toute autre
documentation d'instructions supplémentaire, telle que
les manuels d'utilisation, les manuels de maintenance
ou feuilles d'instruction fournies avec ce produit ou
I'équipement en option. Si vous ne comprenez pas
les avertissements, mises en garde ou instructions,
contactez un professionnel de santé, revendeur ou
technicien avant d'essayer d'utiliser cet équipement,
sous peine de risquer des blessures ou des dommages.

— Vérifiez votre sangle a la livraison, si elle n’est pas en
parfait état, prenez contact avec votre fournisseur.

2.2 Charge de fonctionnement en sécurité

Solid A

A

S 1485367 200 kg

1485368 200 kg
L 1485369 200 kg
XL 1485370 250 kg

Donne des conseils, recommandations et informations utiles
pour une utilisation efficace et sans probleme.

IMPORTANT Indique une situation dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée pourrait entrainer des dommages matériels.
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Slings

3.2 Fixez les boucles au palonnier ou a la sangle
de levage

3 Utilisation
AVERTISSEMENT !

3.1 SANGLE Conseil d’application — N'utilisez que les palonniers et appareils de levage
avec marquage CE, de préférence avec une charge
de fonctionnement en sécurité égale ou supérieure a
celle de la sangle. Si la charge de fonctionnement en
sécurité est inférieure a celle de la sangle, la charge
de fonctionnement en sécurité du palonnier ou de
I’appareil de levage sera applicable.

— Vérifiez toujours que toutes les attaches sont bien
fixées au palonnier ou a la sangle de levage.

AVERTISSEMENT !

— Controlez régulierement les sangles pour repérer
toute trace d’'usure et de dommage™* - N'utilisez
JAMAIS de sangle endommagée. (*Conformément aux
réglementations de chaque pays).

— En cas de doute, n’essayez pas d'utiliser la sangle
et demandez conseil a un professionnel ou a votre
fournisseur.

— Invacare® recommande qu’un professionnel exécute I
toujours une évaluation des risques avant de remettre
le matériel de levage. Choisissez toujours le modéle et
la dimension de la sangle selon le poids, la taille et les i Fixez les boucles épaules et téte avant les boucles de
capacités physiques des patients. jambes.

— Assurez-vous que le client n’est pas prédisposé aux
spasmes et qu’une évaluation des risques a été réalisée
quant a I'éventualité d’'un basculement vers 'avant.

Fixez les boucles au palonnier ou aux sangles du matériel de
levage.

La sangle peut étre utilisée avec des palonniers a 2 ou
4 points de fixation.

Veuillez noter que pour des raisons de sécurité et de
confort, la dimension (la largeur) du palonnier doit
correspondre a la dimension de la sangle.

SANGLE Conseil d’application - Assis sur une

chaise/Fauteuil roulant
La position du patient dans la sangle peut étre ajustée a

I. Faites pencher le patient vers I'avant, en vous assurant qu'’il est I'aide des différentes attaches de réglage. Des boucles
bien soutenu, pour réduire le risque de chute et lui assurer une plus courtes au niveau des épaules permettront un levage
sensation de sécurité. plus vertical qui aidera au positionnement dans un fauteuil

2. Faites glisser la sangle derriére le dos du patient au centre, avec le ou un fauteuil roulant. En abaissant les boucles au niveau
haut de I'ouverture aligné avec la base de la colonne vertébrale. des épaules, on peut obtenir une position plus inclinée

3. Asseyez le patient, dos contre la sangle. lllustration n° I. qui convient davantage 4 un transfert du fauteuil au lit.

4. Placez le support de jambe vers I'avant du fauteuil, de chaque c6té
des cuisses. lllustration n® 2.

5. Puis placez chaque sangle de jambe sous les deux cuisses, I'une
apreés l'autre. P

6. Placez I'attache du support de jambe externe dans 'attache du I Generalita
coté de la sangle. lllustration n°® 3

1.1 Simboli

SANGLE Conseil d’application - Allongé sur un

Nel presente manuale tutte quelle situazioni non sicure o

lit ou gu SQ| ’ . ) - pericolose che possono portare a lesioni alle persone o
ﬁ Si le patient peut s’asseoir sur le lit ou au sol, cela facilitera danni ai materiali sono evidenziate mediante simboli. Qui
Iapplication. di seguito sono riportate le spiegazioni di tutti i possibili
avvertimenti.
I. Faites pencher le patient vers I'avant, en vous assurant qu'’il est A ATTENZIONE! Situazione di pericolo potenziale che, se

bien soutenu, pour réduire le risque de chute et lui assurer une

- ) non evitata, potrebbe causare morte o lesioni gravi.
sensation de sécurité.

2. Faites glisser la sangle derriére le dos du patient au centre, avec le AVVERTENZA! Situazione di pericolo potenziale che, se
haut de 'ouverture aligné avec la base de la colonne vertébrale. non evitata, potrebbe causare danni al prodotto o lesioni
3. Asseyez le patient, dos contre la sangle. lllustration n° 4 lievi o entrambi.

Indica consigli utili, raccomandazioni e informazioni per un

o Sinon, dans le cas ou le patient n’a pas suffisamment de
uso efficace e senza inconvenienti.

D’ force au niveau du tronc, roulez la sangle jusqu’a la moitié
et faites rouler le patient sur un cété, afin de placer la
sangle roulée sous le coté soulevé. Veillez a ce que le
centre de la sangle (marque verte) se trouve au centre de
la colonne vertébrale. Faites rouler le patient de I'autre Questo prodotto & conforme alla direttiva 93/42/CEE
coté, déroulez la sangle et remettez le patient en position riguardante i dispositivi medici.
sur la sangle. lllustration n® 5.

IMPORTANTE Situazione di pericolo che, se non evitata,
potrebbe essere causa di danni materiali.

o [=lo
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La data di lancio di questo prodotto ¢ indicata nella
4. Pliez les genoux I'un aprés l'autre, soulevez les jambes et passez la dichiarazione di conformita CE.
sangle sous les jambes.
5. Les deux sangles des jambes doivent étre passées sous chaque
jambe. lllustration n°® 3.

Per il massimo carico in sicurezza

consultare Il Manuale dell’Utilizzatore

non superare i 95°C nel lavaggio

Non candeggiare
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